Приложение № 1 
к документации о проведении электронного аукциона 
на поставку изделий медицинского назначения
УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ ТО "ОСПК"
А.В. Гаврилей
"___" _________ 2017 г.
Спецификация
на поставку изделий медицинского назначения 
	№ п/п
	Описание объекта закупки  
*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться).
	Предложение участника закупки
*В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение  в диапазоне.

	
	Наименование объекта закупки (товара)

	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки
(товара)
	Эксплуатационные характеристики, требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества, требования к гарантийному обслуживанию, расходам на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, требования  к обязательности осуществления монтажа и наладки, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание
(Устанавливаются при необходимости)
	Кол-во

	Наименование объекта закупки (товара)
Товарный знак, знак обслуживания и т.д. (при его наличии) Страна происхождения
	Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара).
В  случае установлениях соответствующего требования заказчиком: эксплуатационные характеристики, гарантийный срок, объем предоставления гарантий качества, соблюдение требований к гарантийному обслуживанию, расходы на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, осуществление монтажа и наладки, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание, гарантия производителя и (или)  и (или) поставщика, срок действия гарантии производителя и (или) поставщика
	Кол-во


	1. 
	Контейнер сдвоенный для заготовки и хранения цельной человеческой крови и ее компонентов 
	Тип контейнера: сдвоенный.Объем контейнеров (мл): 1- не менее 430 не более 470; 2- не менее 430 не более 470. Количество антикоагулянта не менее 63 мл. Длина трубки основного контейнера не менее 1000 мм. Длина трубки транспортного контейнера не менее 550 мм. Предварительно залитый антикоагулянт CPDA. Пропорция антикоагулянта 1:7. Наличие защищенной иглы, со специальным поворачивающимся колпачком, ультратонкими стенками, 16G, тройной заточкой, силиконизированным покрытием. Наличие протектора иглы, сразу после окончания донации игла втягивается в это устройство и надежно блокируется фиксаторами. Наличие встроенного в донорскую магистраль устройства (холдера) для взятия крови с помощью вакуумной пробирки. Наличие мешочка для первой порции крови. Наличие двух выходных портов на каждом контейнере. Диаметр трубок (мм): внутренний 3,1; внешний 4,5; Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали. Упаковка контейнеров: каждый контейнер упакован в индивидуальную герметичную пластиковую упаковку, групповая упаковка - герметичная фольгированная. Наличие инструкции на русском языке наклеенной на фольгированную групповую упаковку. Ед. изм. - шт.
	10000
	
	
	


Качественные: Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться Регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, наличие паспорта и гарантийного талона на товар.                                                                                                                  
Технические и функциональные: согласно спецификации
Требования к безопасности: согласно спецификации; товар сопровождается сертификатами качества
Требования к размерам, упаковке: согласно спецификации
Гарантийный срок товара должен составлять не менее 24 месяцев.
